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Einleitung
 
Der intraorale Scanner iTero Element 5D ist das neueste integrierte 
Scanner- und Softwaresystem von Align Technology. Es ermöglicht 
Ärzten, digitale 3D-Scans von Zähnen und Bissen des Patienten 
vorzunehmen, den Scan in Echtzeit anzupassen und die Ergebnisse 
drahtlos zu übertragen. 

Dieses Benutzerhandbuch enthält allgemeine Informationen und eine 
Übersicht über die Anwendung.

Bestimmungsgemäße 
Verwendung
 
Der iTero Element 5D ist ein Intraoral-Scanner mit den folgenden 
Funktionen und zur folgenden Verwendung bestimmt: 

1. Die optische Abdruckfunktion (CAD / CAM) des iTero Element 
5D dient zur Aufnahme topografischer Bilder von Zähnen und 
Mundgewebe. Von iTero erzeugte Daten können in Verbindung mit der 
Herstellung von zahnärztlichen Geräten (z. B. Alignern, Zahnspangen, 
Dentalgeräten usw.) und Zubehör verwendet werden. 

2. Die Software der iTero Element 5D wird zusammen mit dem iTero-
Scanner zur Erfassung digitaler 3D-Abdrücke von Zähnen, von 
Mundgewebe und -strukturen sowie vom Biss verwendet. Die 
iTero-Software steuert die Verarbeitung der Daten, erleichtert 
die Datenintegration und den Export der Daten für die CAD 
/ CAM-Fertigung von Zahnrestaurationen, orthodontischen 
Vorrichtungen, anderen Prosthetikkomponenten (Sekundärteilen) und 
Zubehör.  Neben Scandaten können verschiedene Patienten- und 
Fallinformationen importiert / exportiert oder zu Simulationszwecken 
verwendet werden. Weitere Funktionen stehen zur Verifizierung 
und zum Service des Systems zur Verfügung und dienen als 
Auftragsverwaltungswerkzeug. 

3. Die NIRI-Funktionalität der iTero Element 5D ist ein 
Diagnosehilfsmittel zur Erkennung von Interproximal-Kariesläsionen 
oberhalb der Gingiva und zur Überwachung des Fortschreitens 
solcher Läsionen.

Dieses All-in-One-System ist auf einem Monitor mit vollständig 
interaktivem Touchscreen-Display und einem benutzerfreundlichen 
Scanner erhältlich. Die Topographie der Zähne eines Patienten 
kann beim Scannen auf dem Bildschirm angezeigt werden, und die 
Bestimmung des Okklusionsgrades des Bisses kann analysiert werden, 
wenn der Scan abgeschlossen ist. 

In Verbindung mit dem Scanner erleichtert die Anwendung die folgenden 
Aufgaben durch: 

• Erfassung digitaler 3D-Impressionen von Zähnen, Mundgewebe und 
Strukturen während des Scannens. 

• Aktivieren der Echtzeit-Anzeige der visuellen Biss-Analyse, sobald 
der Scan abgeschlossen ist. 

• Verwaltung der Daten. 

• Drahtloses Senden der Daten an bestimmte Anbieter für die 
Herstellung von Zahnersatz, kieferorthopädischen Vorrichtungen, 
anderen Prosthetikkomponenten (Sekundärteilen), Zubehör, usw. 

• Verwendung der Daten für Simulationszwecke. 

Die Anwendung enthält auch Verwaltungsfunktionen, mit denen der 
Benutzer: 

• Einen neuen Scan starten kann. 

• Eine neue Bestellung für einen vorhandenen Patienten oder einen 
neuen Patienten aufgeben kann. 

• Aktuelle Bestellungen einsehen kann. 

• Frühere Bestellungen überprüfen und / oder nachverfolgen kann



3

iTero Element 5D Gebrauchsanweisung Deutsch

Kapitel 1:

Systemregistrierung

Demo-Modus
Drücken Sie auf Demo-Modus, um sich mit den Funktionen des Scanners 
vertraut zu machen und Übungsscans durchzuführen, ohne die Scans 
zu senden. Der Demo-Modus ist für die Schulung neuer Mitarbeiter 
und zur Übung konzipiert. Der Demo-Modus ist für Zahnarztpraxen 
jederzeit verfügbar. Im Demo-Modus können Sie auf einem iTero Element 
5D-Gerät trainieren, Scantechniken ausprobieren, Anleitungen für 
Rezeptformulare und Fallarten finden, und sich mit der Benutzung der 
iTero-Oberfläche vertraut machen. Der Demo-Modus enthält alle Aspekte 
des Scanvorgangs und eine Vielzahl von Beispielfällen. Die angebotenen 
Beispielfälle umfassen klinische Fälle, Invisalign-Fälle und restaurative 
Fälle für Sie zum Üben.

Wenn der Demo-Modus für das Übungs-Scannen verwendet wird, zeigen 
ein leicht gestreifter Hintergrund und ein rotes Schild in der oberen linken 
Ecke den Demo-Modus an. Im Demo-Modus aufgenommene Scans 
können weder gespeichert noch zur Patientenbehandlung eingereicht 
werden. Der Demo-Modus ist auf dem Willkommensbildschirm oder an 
einem beliebigen Punkt durch Drücken der iTero Element-Logo-Taste auf 
dem Startbildschirm verfügbar.

Personalisierung
Klicken Sie auf "Personalisierung", um Ihren Scanner zu registrieren. Bitte 
halten Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Benutzerpasswort und Ihre Firmen-
ID bereit, um den Registrierungsvorgang abzuschließen. Sie erhalten 
von einem iTero-Vertreter eine E-Mail mit Anmeldeinformationen und 
detaillierten Informationen zur Vorgehensweise bei der Personalisierung 
Ihres Systems. 

Demo-Modus

Personalisierung

1

2

1 2
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1. Wählen Sie die entsprechende Netzwerkverbindung aus

2. Überprüfung der Netzwerkverbindung

3. Registrieren Sie das System

4. System ist registriert
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5. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung 7. Das System ist jetzt bereit

6. Aktualisieren Sie die Software auf die neueste Version
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Anmelden
Wenn der Scanner eingeschaltet ist, wird der Anmeldebildschirm für das 
iTero Element 5D angezeigt.

1

2 3 4

Bitte halten Sie Ihre MyiTero-Kontoinformationen bereit, wenn Sie sich 
am iTero Scanner anmelden. Sie benötigen Ihren Namen, Ihre E-Mail-
Adresse und Ihr Passwort. Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus und 
klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden.

Konto erstellen
Um ein Konto anzulegen, drücken Sie bitte die Schaltfläche "Konto 
erstellen". Geben Sie Ihre E-Mail ein und erstellen Sie ein Konto für den 
iTero Scanner und MyiTero.com. 

Passwort vergessen
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, drücken Sie die untere 
Schaltfläche mit der Bezeichnung "Passwort vergessen". Geben Sie 
die E-Mail-Adresse Ihres registrierten Kontos ein, und ein vorläufiges 
Passwort wird an Ihre E-Mail gesendet. Beantworten Sie alternativ Ihre 
vordefinierte Sicherheitsfrage und greifen Sie vom Scanner auf das 
Konto zu.

Kapitel 2: 

Anmelden bei der Scanneranwendung 

Benutzerinformationen

Konto erstellen

Passwort vergessen

Anmelden

1

2

3

4
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Startseite
Der Startbildschirm von iTero Element 5D bietet Zugriff auf alle 
Hauptfunktionen der iTero-Software.

Unten sehen Sie ein Bild des Startbildschirms der iTero Element 
5D-Anwendung. 

1

2

Desktop-Hauptsymbole
Für die iTero Element 5D-Software gibt es vier Hauptsymbole für den 
Startbildschirm. 

Neuer Scan: Um einen neuen Scan für einen Patienten zu beginnen, 
wählen Sie das Symbol Neuer Scan. Dieses Startbildschirm-Symbol 
navigiert zum iTero Rezept-Formular, um das Rezeptformular für einen 
Patienten auszufüllen und mit dem Scannen zu beginnen.

Patienten: Um einen Patienten in Ihrem System zu suchen, wählen Sie 
das Symbol Patienten. Dieses Startbildschirm-Symbol navigiert zur Seite 
Patienten. Suchen Sie nach einem bestimmten Patienten, blättern Sie 
durch kürzlich gescannte Patienten, überprüfen Sie die Scans, rufen Sie 
iTero TimeLapse auf, sehen Sie den Krankenverlauf an, fügen Sie neue 
Scans hinzu oder fügen Sie einen Behandlungsplan hinzu. 

Bestellungen: Um den Status Ihrer Bestellungen anzuzeigen, wählen Sie 
das Symbol Bestellungen. Dieses Startbildschirm-Symbol navigiert zu 
einer Liste von laufenden oder vergangenen Bestellungen. 

Nachrichten: Um Nachrichten zu lesen, wählen Sie das Symbol 
Nachrichten. Dieses Startbildschirm-Symbol navigiert zum 
Nachrichteneingang, in dem Sie die neuesten Benachrichtigungen des 
Align-Teams zu neuen Updates, verbesserten Funktionen, verbesserten 
Tools und neuesten Entwicklungen lesen können.

Kapitel 3:

iTero Element 5D Hauptmerkmale 

Hauptbildschirm-Symbole

Dienstprogramm-Symbole

1

2
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Dienstprogramm-Symbole
Akku: Um den Ladezustand des externen iTero-Akkus anzuzeigen, 
drücken Sie das Akkusymbol. Eine Akkuanzeige erscheint und zeigt an, 
wie lange der Akku noch hat, bis das iTero Element 5D möglicherweise 
erneut geladen werden muss. Wenn auf dem Akkusymbol ein 
Blitzsymbol angezeigt wird, wird der Akku aufgeladen. Hinweis: 
Diese Funktion wird nur in unterstützten iTero Element 5D-Scannern 
angezeigt.

Learning Center: Um auf Schulungsmaterialien und Schulungsvideos 
für Ihr iTero Element 5D zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol für 
Learning Center.

Sperren: Um sich von einem Konto abzumelden, wenn das iTero Element 
5D nicht verwendet wird, drücken Sie das Sperrsymbol. Dadurch wird 
sichergestellt, dass Ihre Zahnarztpraxis HIPAA-konform ist und alle 
medizinischen Informationen sicher sind.

Einstellungen: Um die Einstellungen für Ihr iTero Element 5D 
(z.B. Stabkonfiguration, Lokalisierung, Benutzereinstellungen usw.) 
anzupassen, drücken Sie auf das Symbol Einstellungen.

Hilfe: Um durch die Symbole für den Startbildschirm und hilfreiche 
Tipps zu navigieren, drücken Sie das Hilfesymbol. Auf dem Bildschirm 
erscheint eine transparente Hilfe, um Ihnen die Navigation der 
Funktionen und Werkzeuge zu erleichtern. Tippen Sie jederzeit auf 
das Hilfesymbol, um Hilfe zu erhalten. Tippen Sie auf eine beliebige 
Stelle des Bildschirms, um den Hilfebildschirm zu schließen und zum 
entsprechenden Bildschirm zurückzukehren. Kundensupport ist auf 
jeder Hilfe-Einblendung verfügbar.
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Touchscreen-Gesten 

Die iTero Element 5D Anwendung unterstützt Touchscreen-Gesten (auch 
Multitouch-Gesten). Diese Gesten sind vordefinierte Bewegungen, die zur 
Interaktion mit Multi-Touch-Geräten verwendet werden. 

Beispiele für gebräuchliche Touchscreen-Gesten:

x1

Tippen Sie auf

Durchlaufen (scroll)

Mit 2 Fingern tippen

Schwenken

Doppeltippen

Drehen

Vergrößern / pinch

Langes Drücken

Wischen

Verkleinern

x2
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Stabsteuerung

Seitentasten: Drücken Sie eine der Seitentasten am Stab, um den 
Scanvorgang zu starten oder zu stoppen.  Drücken Sie die Seitentasten 
gleichzeitig, um das Touchpad zu aktivieren.

Touchpad: Nach dem Aktivieren wischen Sie auf dem Touchpad nach 
links oder rechts, um zwischen den Scansegmenten zu navigieren.
Halten und drücken Sie das Touchpad, um das Modell auf dem Bildschirm 
zu drehen (Gyro-Funktion). 

Demo-Modus
Um auf den Demo-Modus zuzugreifen, drücken Sie das iTero-Element-
Logo oben links auf dem Startbildschirm. Ein Menü erscheint und 
Sie können auf Demo-Modus drücken oder abbrechen und zum 
Startbildschirm zurückkehren. Der Demo-Modus wird mit allen gleichen 
Funktionen, wie bei einem normalen Scan angezeigt. Es werden dann 
keine Daten gespeichert.

1

2

3

Seitliche Tasten

Touchpad

1

1 2

2

Demo-Modus

Programm beenden

Abbrechen

1

2

3
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Demo-Modus: Starten Sie den Demo-Modus zum Üben ohne Daten zu 
speichern.

Programm beenden: Mit dieser Option können Sie die iTero-Oberfläche 
schließen und zu Windows zurückkehren. Hinweis: Diese Option ist nur 
für iTero Laptop-Konfigurationsgeräte verfügbar.

Abbrechen: Verwenden Sie diese Option um den Bildschirm zu verlassen 
und zur normalen Verwendung zurückzukehren. 

1

2

Demo-Modus-Tag: Der rote Tag-Indikator im Demo-Modus.

Gestreifter Hintergrund: Beim Scannen erscheint ein gestreifter 
Hintergrund. Es ist so konzipiert, dass echte Patienten im Demo-Modus 
nicht gescannt werden können. 

Üben Sie den gesamten Vorgang wie an echten Patienten. Während des 
Demo-Modus erstellte Scans können nicht für weitere Behandlungen 
eingereicht werden. Um den Demo-Modus zu beenden, kehren Sie 
zum Startbildschirm zurück und drücken Sie das iTero Element-Logo. 
Abschließend zum Verlassen des Demo-Modus erscheint das Menü für 
den Demo-Modus.

Demo-Modus-Tag

Gestreifter Hintergrund

1

2
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1

2

Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf das Symbol Nachrichten, 
um Benachrichtigungen, Updates und andere Nachrichten von Align 
Technology anzuzeigen. Wenn Sie schnell nach einer bestimmten 
Nachricht suchen wollen, können Sie auf der linken Seite des Bildschirms 
schnell nach Betreffzeile suchen. Sie können alternativ dazu auf der 
rechten Seite des Bildschirms Ihre Nachrichten durchblättern bis Sie die 
Nachricht gefunden haben, nach der Sie suchen. Um eine Nachricht als 
ungelesen zu markieren, drücken Sie "Als ungelesen markieren".

Kapitel 4:

Nachrichten
Posteingang

Als ungelesen markieren

1

2
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Tippen Sie auf das Symbol Bestellungen, um laufende oder vergangene 
Bestellungen anzuzeigen oder zu überprüfen.

1

2

In Bearbeitung: Scans, die noch nicht übermittelt wurden.

Frühere Bestellungen: Bestellungen, die übermittelt wurden. Drücken Sie 
auf eine beliebige Bestellung, um den Status des Scans zu überprüfen. 

Wenn Sie auf eine frühere Bestellung klicken, werden je nach Falltyp die 
folgenden Optionen angezeigt.

 Rezept anzeigen: Rezept für diese Bestellung anzeigen.

Viewer: Zeigt die Scans für diese Bestellung an.

Rezept hinzufügen: Fügen Sie ein Rezept für diese Bestellung hinzu (gilt 
nur für kieferorthopädische Bestellungen und ist bis zu 21 Tage nach 
einem Scan verfügbar).

Invisalign-Ärzte können auch Invisalign-Funktionen wie den Invisalign 
Outcome Simulator auswählen.

Kapitel 5:

Bestellungen

In Bearbeitung

 Frühere Bestellungen

1

2
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Starten Sie einen neuen Scan
Um einen neuen Scan zu starten, drücken Sie auf dem Startbildschirm 
auf das Symbol "Neuer Scan" oder auf der Patientenseite auf die 
Schaltfläche "Neuer Scan". 

Rezept-Symbol: Der erste Schritt im Workflow "Neuer Scan". Füllen Sie 
das Rezeptformular mit Patienteninformationen, Falltyp und anderen 
wichtigen Informationen aus.

Scansymbol: Der zweite Schritt im Workflow "Neuer Scan". Scannen Sie 
den Patienten, um einen neuen Scan zu erfassen. 

Symbol "Anzeigen und Überprüfen": Der dritte Schritt im Workflow 
"Neuer Scan". Überprüfen Sie den Scan und prüfen Sie, ob alle 
notwendigen Daten erfasst wurden. 

Symbol "Fall senden": Der letzte Schritt im Workflow "Neuer Scan". 
Unterschreiben Sie das Bestätigungsformular und senden Sie den Fall 
zur Aufbewahrung oder weiteren Bearbeitung weiter. 

1 2

3

Wählen Sie für restaurative Fälle den Falltyp und die erforderliche Art der 
Restauration aus. Wählen Sie für orthodontische Fälle wie Invisalign oder 
iRecord den Falltyp aus und geben Sie die Patientendaten ein.

Kapitel 6:

Scannen

Patienteninformationen 

Falltyp 

Hinweise

1

2

3
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Beginnen Sie nach dem Auswählen des Falltyps für einen Patienten mit 
dem Scannen.

Um einen Scan zu starten, tippen Sie auf das Scansymbol. 

1

2

3

4

5 6

Scan-Feedback: Zum Anzeigen eines fehlenden Zahns, Weichgewebes 
oder der Struktur der Mundhöhle während des Scans.

Farbe: Um von der Scan- zur Farbansicht zu wechseln. 

Sucher: Aktuelle Position des Stabs anzeigen.

Ansicht umschalten: Wechseln Sie im Sucher zwischen der Anzeige 
eines Farbbildes oder eines NIRI-Bildes

Ansicht vergrößern: Wechseln Sie zu einem großen Sucher in der Mitte 
des Bildschirms

1

Wählen Sie ein Labor aus, um den Fall zu senden

Wählen Sie die Art der Restauration aus der 
Dropdown-Liste aus

1

2

2

Echtzeit-Modellierung 

Sucher 

Farbe

Scanner-Feedback

Umschalten

Ansicht vergrößern

1

2

3

4

5

6
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Wenn Sie den Scan überprüft haben, unterschreiben Sie das 
Rezeptformular und senden Sie den Scan weiter, um den Fall 
abzuschließen.

1

2

3

Unterschriftenfeld: Unterschreiben Sie hier mit Ihrem Finger. Kreuzen Sie 
„Unterschrift speichern" an, um eine Unterschrift, die Sie später wieder 
verwenden wollen, zu speichern. Kreuzen Sie "Nicht mehr anzeigen" an, 
um diesen Schritt zu entfernen.

Löschen: Zum Löschen einer Unterschrift aus dem Unterschriftsfeld

Bestätigen und senden: Bestätigen Sie, dass der Scan überprüft wurde 
und senden Sie ihn an ein Labor oder den iTero-Speicher. 

Unterschriftenfeld

Löschen

Bestätigen und senden

1

2

3



17

iTero Element 5D Gebrauchsanweisung Deutsch

Kapitel 7:

Bildschirme der iTero 
Element 5D
Zusätzlich zum Scannen bietet der iTero Element 5D-Scanner einen 
Nahinfrarot-Imaging-Modus (NIRI). Die NIRI- und Sucher-Farbbilder 
werden während des Scans aufgenommen und können nach Abschluss 
des Scanvorgangs überprüft werden.

Überprüfungstool für das Bildgebungssystem der 
iTero Element 5D
Gehen Sie nach Abschluss des Scans zum Symbol "Anzeigen und 
Überprüfen", prüfen Sie den Scan und prüfen Sie, ob alle notwendigen 
Daten, einschließlich NIRI und Farbbilder von den gewünschten Stellen im 
Mund erfasst wurden.

1

2

Überprüfungstool: Zeigt die beim Scannen aufgenommenen Farb- und 
NIRI-Bilder an

Lupe: Wenn Sie die Lupe in den Scan ziehen, werden die Farb- und 
NIRI-Bilder entsprechend der Position der Lupe im Scan angezeigt

 

Review-Tool

Lupe

1

2
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Schaltfläche "Vergrößern": Das Sucherfenster wird vergrößert und nur 
das bestimmte Bild wird im Sucher angezeigt.

Symbolleiste"Helligkeit und Kontrast": Öffnet die Symbolleiste "Helligkeit 
und Kontrast".

Nach Überprüfung und Bestätigung, dass der Scan mit ausreichenden 
Daten erfasst wurde, können die folgenden Funktionen verwendet 
werden, um den Scan in Farbe oder Monochrom anzuzeigen, den Scan zu 
bearbeiten, zusätzlich gescannte Artefakte zu entfernen und zusätzliches 
gescanntes Material zu löschen.

NIRI verwenden 
NIRI ermöglicht die Abbildung der Zahnstruktur im Inneren des Zahnes. 

Struktur-Durchsichtigkeit wird in NIRI als Helligkeit dargestellt. Je dunkler 
das Objekt ist, desto höher ist seine Durchsichtigkeit und umgekehrt.

Gesunder Schmelz erscheint dunkel, durchscheinend, während Dentin 
oder Karies weniger durchscheinend und heller erscheinen.

Proximale Läsionen erscheinen wie in der Abbildung oben als helle 
Streifen/ keilähnliche Strukturen. In diesem Fall reicht die proximale 
Läsion bis zum Dentin.

Taste "Vergrößern":

Symbolleiste "Helligkeit und Kontrast"

1

2

1

2
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Sie können durch Ändern des Betrachtungswinkels um einem solchen 
kritischen Bereich mehr Informationen über dessen Tiefe erfahren. 
Mit Verwendung des Farbbilds können Sie außerdem eine genauere 
Diagnose treffen und den Schweregrad der Läsionen bestimmen. 

Neben dem NIRI werden die Farbbilder bereitgestellt, um weitere 
Informationen zur Gesundheit des Zahns zu erhalten und bei der 
Diagnose zu helfen.

Der NIRI oben zeigt zwei proximale Läsionen, die rot eingekreist sind 
und bis zum Dentin reichen, während das Farbbild dazu beiträgt zu 
bestimmen, dass die Läsionen proximal und nicht okklusal sind, da keine 
weißen / braunen Flecken auf dem Farbbild in den zu korrelierenden 
Bereichen der Okklusalfläche auftreten. Die dunklen Linien, die durch die 
blauen Pfeile markiert sind, zeigen Okklusalfissuren an. 

Hinweis: Der Zahnschmelz erscheint aufgrund seiner Dichte bei 
besonders undurchsichtigen Zähnen heller. Dadurch können 
Schwierigkeiten bei der Bestimmung der inneren Zahnstrukturen, wie der 
Unterscheidung zwischen Zahnschmelz und Dentin auftreten, wodurch 
die Erkennung proximaler Karies beeinträchtigt wird. Darüber hinaus 
erscheinen gewisse Zahnreparaturen wie Amalgamfüllungen für die NIRI 
nicht durchscheinend, was bedeutet, dass  darunter liegende Läsionen 
unerkannt bleiben können. 

NIRI kann zusammen mit den Farbbildern dazu beitragen, proximale 
Karies zu erkennen.
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Proximale Karies
Bewertung gemäß ICDAS-II-Standard

• Solider Zahnschmelz wird ohne erkennbare helle Flecken dargestellt. 
Dadurch gleicht er einem dunklen Ring, der einen hellen inneren Kreis 
umgibt. Der helle innere Kreis stellt das Dentin dar. 

• Schmelzkaries erscheint als heller Fleck, der das Dentin nicht erreicht.  

• Karies, das die Schmelz-Dentin-Grenze erreicht, erscheint als heller 
Fleck im dunklen Ring des Zahnschmelzes, der mit dem Dentin 
verbunden ist. 

• Ein heller Fleck im Zahnschmelz, der sich signifikant mit dem hellen 
Dentin verbindet, kann auf Dentin- / Kavitationskaries hindeuten.

Proximale Wertung:

0 Ton

Klinisch Evx

1 Zahnschmelz

2  Schmelz-
Dentin-
Grenze

3  Dentin / 
Kavitiert
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Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf das Symbol "Patienten", um 
einen Patienten und seine Scans zu finden. Drücken Sie auf einen 
Patienten, um einen neuen Scan hinzuzufügen oder vorherige Scans 
anzuzeigen.

1
2

Patientenseite: Zeigen Sie Patientendaten an, sehen Sie sich historische 
Scans von Patienten an, greifen Sie auf iTero TimeLapse zu oder fügen 
Sie einen neuen Scan hinzu.

Suchleiste: Suchen Sie anhand des Namens oder der Diagrammnummer 
nach bestimmten Patienten.

Kapitel 8:

Patienten

Patientenseite

Suchleiste

1

2
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iTero TimeLapse vergleicht zuvor aufgenommene 3D-Scans eines 
Patienten mit neueren Scans, sodass ein Arzt Veränderungen an den 
Zähnen, der Zahnstrukturen und des Mundgewebes eines Patienten 
sichtbar machen kann.

Patienten, die regelmäßig gescannt werden, können mit dem 
iTero TimeLapse-Tool analysiert werden. 

Wählen Sie im Patientenprofil im unteren Bereich des Bildschirms aus 
der Zeitleiste zwei Scans aus. Wenn Sie zwei Scans ausgewählt haben, 
klicken Sie auf die Schaltfläche "Auswahl vergleichen", um die Scans zu 
analysieren.

1

2

3

Zeitleiste: Neue und alte Scans des Patienten.

Kontrollkästchen für die Scanauswahl: Ausgewählte Scans zum 
Vergleichen und Visualisieren in iTero TimeLapse.

Auswahl vergleichen: Analysieren Sie Scans mit iTero TimeLapse.

Kapitel 9:

iTero TimeLapse

Zeitleiste

Kontrollkästchen für die Scanauswahl

Auswahl vergleichen

1

2

3
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1

2

3

4 5

Farblegende: Besonders farblich hervorgehobene Bereiche zeigen 
die größten Änderungen zu vorherigen Scans in satten Farben an. 
Maßangaben sind in Millimetern.

Lupe: Zur detaillierten Ansicht und zur Visualisierung von Bereichen 
von besonderem Interesse im Animationsfenster. Ziehen Sie die Lupe 
aus dem Animationsfenster in den gewünschten Bereich, um mögliche 
behandlungsbedürftige Bereiche zu vergrößern. Die Bereiche, die sich 
dann in der Lupe befinden, werden im Animationsfenster vergrößert 
dargestellt. 

Animationsfenster: Visualisieren Sie feine Details der Änderungen für die 
ausgewählten Scans.

Farbliche Darstellung: Wechseln Sie im Animationsfenster zwischen 
Monochrom und Farbe.

Wiedergabe / Pause: Wiedergabe oder Pause des Animationsfensters.

Farblegende

Lupe

Animationsfenster

Farbliche Darstellung

Wiedergabe/Pause

1

2

3

4

5
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Kapitel 10:

iTero Element 5D 
Betriebshandbuch

Das System iTero Element 5D dient als proprietäre PC-basierte 
Workstation für intraorale Scans in einer Arztpraxis. In dieser 
Bedienungsanleitung wird beschrieben, wie Sie das System starten und 
herunterfahren, wie Sie die Scaneinheit / den Stab und das Kabel richtig 
benutzen, und wie Sie die Scaneinheit reinigen und die Einweghülsen 
zwischen Behandlungen auswechseln.

Dieser Abschnitt wird im Betriebshandbuch 207720 der iTero Element 
5D beschrieben.

Kapitel 11:

Betriebshandbuch 
iTero Element 5D laptop 
configuration

Das System iTero Element 5D laptop configuration dient als proprietäre, 
Laptop-basierte Workstation für intraorale Scans in einer Arztpraxis. 
In dieser Bedienungsanleitung wird beschrieben, wie Sie das System 
starten und herunterfahren, wie Sie die Scaneinheit / den Stab und das 
Kabel richtig benutzen, und wie Sie die Scaneinheit reinigen und die 
Einweghülsen zwischen Behandlungen auswechseln.

Auf diesen Abschnitt wird im Betriebshandbuch 207752 für die 
iTero Element 5D laptop configuration verwiesen.
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Anmerkungen:
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