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Base

roulante

Écran tactile

Matériel

Le support fixe en option peut 

être acheté séparément

iTero Élément 1

Le bouton de mise hors/sous tension se 

situe dans le coin inférieur droit du 

système, sous le témoin lumineux

dôalimentation.

embout de la 

numérisationner

Baguette / Pavé tactile

Le iTero Élément 1 est le iTero 

Élément de première génération. 

Côest un petit appareil modulaire

supporté par une base roulante

afin de faciliter les déplacements

entre les opérations. 

Å Écran tactile multi-touch haute définition de 

19 pouces

Å Fonctionnesans problème avec tous les types 

de gants cliniques

Å Reportez-vous au Manuel dôutilisation

pour obtenir les instructions de 

nettoyage et de désinfection
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Cordon 

dôalimentation

Système de verrouillage 

des roues

Base roulante

Matériel
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Matériel

Lôécran tactile large de 21,5 po offre une meilleure visualisation avec de 

plus belles couleurs

Traitement de données de nouvelle génération

Baguette facile dôaccès grâce au socle centré et ergonomique

5



© 2018 Align Technology, Inc. Tous droits réservés.

Matériel

Batterie rechargeable de longue durée pour 

une grande mobilité sans branchement ni 

redémarrage
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Matériel

Ordinateur portable

compatible

(acheter séparément)

Baguette et plateforme seulement

« Environnementcliniquesimulé. » LΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊportable
et toussesaccessoiresdoiventêtre placésà une
distance minimalede 1,5m du patient. Ne passcanner 
un patient pendant que vous touchez simultanément 
ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ǇƻǊǘŀōƭŜ ƻǳ ƭΩǳƴ ŘŜ ǎŜǎ ŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎ
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Matériel

Portatif, idéal pour lôutilisationdans plusieurs cabinets
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Vérifiez que le embout de la 

baguette est bien en place 

avant de scanner.

Utilisez les pinces latérales pour 

retirer et remplacer un embout.

Remarque : Ne pas 

toucher la lentille 

de la baguette.

Le embout de protection bleu 

protège la lentille lorsque la 

baguette nôest pas utilis®e.

Le embout jetable est un embout à usage 

unique pour le scan du patient. Jeter le 

embout après chaque patient.

embouts pour le Scanner
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