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Kontraindikace 
Osob§m trp²c²m epilepsi² hroz² z blikaj²c²ho svŊtla skeneru iTero nebezpeļ² epileptick®ho ġoku. Tyto osoby 
by se mŊly bŊhem provozu vyhnout jak®mukoli kontaktu oļ² s blikaj²c²m svŊtlem syst®mu. 

Soulad 

V souladu s tŚ²dou laserŢ 1 

Toto zaŚ²zen² vyhovuje norm§m Ă21 CFR 1040.10ñ a 
ĂEN 60825-1ñ 

 

Soulad s pŚedpisy EMC 

Toto zaŚ²zen² vyhovuje n§sleduj²c² normŊ pro 
elektromagnetickou kompatibilitu: 

ĂIEC 60601-1-2 Zdravotnick§ elektrick§ zaŚ²zen² ï 
Ļ§st 1-2: Vġeobecn® poģadavky na z§kladn² 
bezpeļnost a nezbytnou funkļnost - Skupinov§ 
norma: Elektromagnetick® jevy - poģadavky a 
zkouġkyñ. 

Soulad s CSA 

Toto zaŚ²zen² splŔuje n§sleduj²c² normu CSA pro 
Kanadu a USA:ĂUL Std No. 60601-1 - Zdravotnick® 
elektrick® zaŚ²zen², ļ§st 1: Obecn® poģadavky na 
bezpeļnostñ. 

 

Soulad s bezpeļnostn²mi pŚedpisy 

Toto zaŚ²zen² vyhovuje n§sleduj²c² bezpeļnostn² 
normŊ: 

ñIEC 60601-1 Zdravotnick§ elektrick§ zaŚ²zen² - 
Ļ§st 1: Vġeobecn® poģadavky na z§kladn² 
bezpeļnost a nezbytnou funkļnostò. 

Soulad s pŚedpisy FCC 

Toto zaŚ²zen² vyhovuje poģadavkŢm ļ§sti 15 
smŊrnice FCC, a jeho provoz je podm²nŊn 
n§sleduj²c²mi dvŊma podm²nkami: 

1. Toto zaŚ²zen² nesm² zpŢsobovat ġkodliv® 
ruġen². 

2. Toto zaŚ²zen² mus² pŚijmout jak®koli pŚ²choz² 
ruġen², vļetnŊ ruġen², kter® mŢģe zpŢsobit 
neģ§douc² provoz. 

 

Varov§n² FCC  

Đpravy zaŚ²zen², kter® nejsou vĨslovnŊ schv§leny 
vĨrobcem, mohou m²t za n§sledek ztr§tu vaġeho 
opr§vnŊn² k provozu zaŚ²zen² podle pravidel FCC. 

Soulad s pŚedpisy CE 

Toto zaŚ²zen² je v souladu se smŊrnic² Rady 93/42 / 
EHS o zdravotnickĨch prostŚedc²ch. 
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Symboly 
Na hardwarovĨch souļ§stech iTero Element 2 a iTero Element Flex se mohou objevit n§sleduj²c² symboly, a 
mohou se objevit v tomto dokumentu i v dalġ² literatuŚe iTero Element 2 a iTero Element Flex. 

 

Kdekoli se na pŚ²stroji objev² tento symbol, 
doporuļujeme obr§tit se na tento dokument 
pro informace ohlednŊ spr§vn®ho pouģ²v§n² 
zaŚ²zen². 

 

PŚ²loģn§ ļ§st typu BF. Jak§koliv souļ§st, na 
kter® se tento symbol vyskytuje, m§ 
elektrickou izolaci typu BF. 

 

Je vyģadov§n samostatnĨ sbŊr 
elektroodpadu a elektronickĨch zaŚ²zen². V 
souladu s evropskou smŊrnic² o 
elektroodpadu a elektronickĨch zaŚ²zen²ch 
(WEEE) tento vĨrobek nevhazujte do 
dom§c²ho nebo komun§ln²ho odpadu. Toto 
zaŚ²zen² obsahuje materi§ly WEEE. 

Kontaktujte pros²m sluģbu EARN. 

Odkaz na formul§Ś ģ§dosti: 
http://b2btool.earn-
service.com/aligntech/select  

 

Pozor! Tento symbol slouģ² k upozornŊn² na 
skuteļnost, ģe se zaŚ²zen²m jsou spojena 
specifick§ varov§n² nebo opatŚen². Kdekoli se 
na tomto zaŚ²zen² objev² tento symbol, je 
nutn® odk§zat se na bezpeļnostn² informace 
v tomto dokumentu. 

 

Ļ§sti nebo pŚ²sluġenstv², na kterĨch se tento 
symbol vyskytuje, by nemŊly bĨt pouģ²v§ny 
opakovanŊ. 

 

POZOR: Dle Feder§ln²ho z§kona USA toto 
zaŚ²zen² mohou prod§vat nebo o jeho prodeji 
rozhodnout pouze licencovan² zubn² l®kaŚi, 
ortodontist® nebo zubn² specialist®. Syst®m 
slouģ² jako l®kaŚskĨ prostŚedek na pŚedpis a 
mŊl by bĨt provozov§n pouze kvalifikovanĨmi 
poskytovateli zdravotn² p®ļe. 

 

VĨrobce l®kaŚskĨch pŚ²strojŢ. 

 

Ļ²slo objedn§vky. 

 

S®riov® ļ²slo. 

 

StŚ²davĨ proud. 

 

Oznaļuje zdravotnickĨ pŚ²stroj, kterĨ je tŚeba 
chr§nit pŚed vlhkost². 

 

Urļuje teplotn² limity, kterĨm mŢģe bĨt 
zdravotn² pŚ²stroj bezpeļnŊ vystaven. 

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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Oznaļuje potŚebu uģivatele konzultovat 
n§vod k pouģit². 

 

K·d ġarģe vĨrobce 

 

Oznaļuje rozsah atmosf®rick®ho tlaku, 
kter®mu mŢģe bĨt zdravotn² pŚ²stroj 
bezpeļnŊ vystaven. 

 

Oznaļuje rozsah vlhkosti, kter®mu mŢģe bĨt 
zdravotn² pŚ²stroj bezpeļnŊ vystaven. 

 

KŚehk®, zach§zejte opatrnŊ. 

 

Tato strana mus² bĨt nahoŚe. 

 

IEC 60417-5031: StejnosmŊrnĨ proud. 

 

HŢlka (skenovac² jednotka). 

 

Z§suvka USB. 

 

Elektrick§ baterie. 

 

IEC 60417-5009: POHOTOVOSTNĉ REĢIM. 

 

VħSTRAHA: Nestoupejte na rozboļovaļ 
iTero Element Flex. 

 

Znaļ² autorizovan®ho z§stupce v Evropsk®m 
spoleļenstv². 

 

Znaļ², ģe zaŚ²zen² vyhovuje smŊrnici RoHS 
pro Ļ²nu. 
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Bezpeļnostn² pokyny 
Vġichni uģivatel® si pŚed zah§jen²m pr§ce se syst®mem mus² pŚeļ²st tyto bezpeļnostn² pokyny.  

 

Nap§jec² zdroj Syst®m je nap§jen prostŚednictv²m intern²ho zdravotnick®ho nap§jec²ho zdroje. 

Nap§jen² z baterie Pouze iTero Element 2: 

¶ Nab²jen² - baterie skeneru se plnŊ nabije za 2 hodiny po zapnut² k nap§jec²mu 
zdroji. 

¶ S plnŊ nabitou bateri² mŢģete skenovat aģ 30 minut. 

¶ Varov§n²: Skener je vybaven dob²jec² bateri² Li-ion. PŚi nespr§vnŊ vloģen® 
baterii hroz² nebezpeļ² vĨbuchu. NahraŅte pouze stejnĨm typem doporuļenĨm 
vĨrobcem. Pouģit® baterie zlikvidujte dle pokynŢ vĨrobce.  

Elektrick§ 
varov§n² 

¶ Nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm proudem!!OdstranŊn² vnŊjġ²ch panelŢ a krytŢ 
mŢģe bĨt provedeno pouze autorizovanĨmi techniky spoleļnosti Align 
Technology. V zaŚ²zen² nejsou ģ§dn® ļ§sti opraviteln® uģivatelem.  

¶ Aby nedoġlo k ¼razu elektrickĨm proudem, mus² bĨt skener pŚipojen pouze k 
s²Šov®mu nap§jen² s ochrannĨm uzemnŊn²m.  

¶ K z§suvk§m USB na zadn² stranŊ dotykov® obrazovky by mŊla bĨt pŚipojena 
pouze webov§ kamera nebo disk schv§lenĨ spoleļnost² Align Technology. 

Pouze iTero Element Flex: 

¶ iTero Element Flex je vybaven rozboļovaļem, kterĨ obsahuje nap§jec² zdroj 
pro hŢlku. Rozboļovaļ Flex udrģujte v suchu a chraŔte pŚed poġkozen²m. 

¶ Rozboļovaļ Flex pŚipojte pouze k notebooku, kterĨ je schv§len podle 
IEC60950 a-UL60950-1.Notebook a veġker® jeho pŚ²sluġenstv² je tŚeba um²stit 
nejm®nŊ 1,5 m od pacienta. PŚi skenov§n² pacienta se souļasnŊ nedotĨkejte 
notebooku nebo jak®hokoliv jeho pŚ²sluġenstv².  

¶ K USB konektorŢm na rozboļovaļi Flex pŚipojujte pouze hŢlku iTero a 
schv§lenĨ notebook.  

¶ Rozboļovaļ Flex pŚipojte do z§suvky elektrick® s²tŊ pouze prostŚednictv²m 
nap§jec²ho kabelu schv§len®ho spoleļnost² Align Technology.  

Bezdr§tov® 
pŚipojen² LAN  

Syst®m je vybaven jednotkou bezdr§tov® s²tŊ LAN.  

Bezpeļnostn² 
klasifikace  

¶ Ochrana pŚed ¼razem elektrickĨm proudem: TŚ²da 1.  

¶ StupeŔ ochrany proti ¼razu elektrickĨm proudem: Typ BF.  

¶ StupeŔ ochrany pŚed vniknut²m vody: ObyļejnĨ.  

¶ ZaŚ²zen² nen² vhodn® k pouģit² v pŚ²tomnosti hoŚlavĨch anestetickĨch smŊs².  

¶ Provozn² reģim: NepŚetrģitĨ.  

Zdravotn² zaŚ²zen² 
na pŚedpis  

Syst®m slouģ² jako l®kaŚskĨ prostŚedek na pŚedpis a mŊl by bĨt provozov§n pouze 
kvalifikovanĨmi poskytovateli zdravotn² p®ļe.  
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Varov§n² ohlednŊ 
skeneru  

¶ Skener vyzaŚuje ļerven® laserov® svŊtlo (680 nm, tŚ²da 1) a tak® b²l® LED 
svŊtlo. PŚi standardn²m pouģ²v§n² hŢlky lidsk®mu oku nehroz² ģ§dn® nebezpeļ². 
L®kaŚi by se vġak mŊli zdrģet zasv²cen² skeneru pŚ²mo do oļ² pacienta.  

¶ Kabel nepŚekrucujte, nezauzlujte, netahejte za nŊj ani na nŊj nestoupejte.  

¶ Pokud syst®m nepouģ²v§te, um²stŊte hŢlku do kol®bky sondou smŊŚuj²c² k 
dotykov® obrazovce tak, aby nedoġlo k oļn²mu kontaktu s laserovĨm 
paprskem nebo b²lĨm blikaj²c²m LED svŊtlem.  

¶ HŢlku aktivujte pouze tehdy, pokud je jej² konec v ¼stech pacienta. 

¶ HŢlku neumisŠujte do kol®bky, pokud st§le prob²h§ skenov§n². 

¶ Pokud dojde k poruġe skeneru nebo je viditeln® fyzick® poġkozen², zastavte 
skenov§n² a zavolejte na z§kaznickou podporu. 

ĻiġtŊn² a 
dezinfekce  

¶ Pro zamezen² kŚ²ģov® kontaminaci je nezbytn®: 

o Po kaģd®m vyġetŚen² pacienta vyļistŊte a vydezinfikujte hŢlku dle pokynŢ 
v ļ§sti 10.2, a vymŊŔte jednor§zovĨ n§stavec dle pokynŢ v ļ§sti 1.4.3.1.1. 

o Po kaģd®m vyġetŚen² pacienta vymŊŔte rukavice. 
o Roztrģen®, kontaminovan® nebo pouģit® rukavice zlikvidujte. 

¶ N§stavce skeneru likvidujte podle standardn²ch provozn²ch postupŢ nebo 
m²stn²ch pŚedpisŢ pro likvidaci kontaminovan®ho zdravotnick®ho odpadu.  

Vybalen² a 
instalace  

Syst®m rozbalte a uveŅte do provozu dle pokynŢ Align Technology, popsanĨch v 

ļ§sti 2.1.  

Pracovn² prostŚed²  ¶ Syst®m pŚesouvejte mezi m²stnostmi s maxim§ln² opatrnost², aby nedoġlo k jeho 
poġkozen².  

¶ NezakrĨvejte vŊtrac² otvory na hŢlce, ani na obrazovce.  

¶ Syst®m je urļen pouze k pouģit² ve vnitŚn²ch prostor§ch. Nevystavujte jej 
pŚ²m®mu sluneļn²mu z§Śen², nadmŊrn®mu teplu nebo vlhkosti.  

¶ Pouze iTero Element Flex: Pokud je zaŚ²zen² iTero Element Flex pŚem²stŊno do 
ordinace z hork®ho, studen®ho nebo vlhk®ho prostŚed², nepouģ²vejte jej, dokud 
nedojde k jeho pŚizpŢsoben² pokojov® teplotŊ. PŚedejdete tak vnitŚn² kondenzaci.  

Elektromagnetick® 
ruġen²  

VAROVĆNĉ: Testy zaŚ²zen² prok§zaly soulad s poģadavky na zdravotnick® 
pŚ²stroje dle normy-IEC6060112-.  

Tato norma je navrģena tak, aby poskytovala pŚimŊŚenou ochranu proti ġkodliv®mu 
ruġen² v typick®m zdravotnick®m um²stŊn². Nicm®nŊ vzhledem k rozġiŚov§n² vyuģit² 
zaŚ²zen² pro pŚenos r§diovĨch frekvenc² a jinĨch zdrojŢ elektrick®ho ġumu v 
prostŚed² zdravotn² p®ļe (napŚ. mobiln²ch telefonŢ, mobiln²ch obousmŊrnĨch 
radiostanic a elektrickĨch spotŚebiļŢ) je moģn®, ģe vysok® ¼rovnŊ takov®ho ruġen² 
zpŢsoben® bl²zkost² nebo intenzitou zdroje mohou zpŢsobit naruġen² vĨkonu 
tohoto zaŚ²zen². V takov®m pŚ²padŊ lze zaŚ²zen² opŊt uv®st do provozu 
uģivatelskĨm z§sahem nebo automatickou- obnovou. 

Obecn® VAROVĆNĉ:  

¶ Nen² dovoleno prov§dŊt ģ§dn® ¼pravy tohoto zaŚ²zen².  

¶ Pouze pro iTero Element 2: DotykovĨ displej mus² bĨt po sestaven² vģdy 
pŚipevnŊn ke stojanu. 
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1 Đvod 

1.1 O tomto dokumentu 

Tento dokument obsahuje obecn® informace a pŚehled skenerŢ a softwaru iTero Element 2 a iTero Element 
Flex. D§le popisuje sestaven² syst®mu, instalaci software do zaŚ²zen² iTero Element Flex, zapnut² a vypnut² 
zaŚ²zen², manipulaci s hŢlkou a kabelem, ļiġtŊn² a dezinfekci hŢlky a vĨmŊnu n§stavcŢ hŢlky mezi pacienty. 

¶ iTero Element 2 vynik§ rychlejġ²m zpracov§n² skenov§n², vylepġenou ergonomi², barevnĨm 
zobrazov§n²m ve vysok®m rozliġen², novou generac² vĨpoļetn² techniky, dotykovou obrazovkou o 
velikosti 21,5" (54,6 cm), integrovanou bateri² a ergonomickou, do stŚedu um²stŊnou kol®bkou pro 
snadnĨ pŚ²stup k hŢlce. 

¶ D²ky syst®mu iTero Element Flex, pŚenosn®mu syst®mu s hŢlkou v praktick®m kufŚ²ku, mŢģete modern² 
technologii vyuģ²vat i v tŊch nejmenġ²ch prostorech. Za ¼ļelem sn²ģen² prostorovĨch poģadavkŢ a 
zvĨġen² mobility lze syst®m pŚipojit k notebookŢm schv§lenĨm spoleļnost² Align Technology. 

1.2 ZamĨġlen® pouģit² 

Skenery iTero Element 2 a iTero Element Flex jsou intraor§ln² skenery s n§sleduj²c²mi vlastnostmi a 
zamĨġlenĨm pouģit²m: 

¶ Funkce optick®ho otisku skeneru (CAD/CAM) je urļena k pouģit²/¼ļelu zaznamen§n² topografickĨch 
sn²mkŢ zubŢ a mŊkk® ¼stn² tk§nŊ. Data vygenerovan§ syst®mem iTero lze pouģ²t ve spojen² s vĨrobou 
zubn²ch zaŚ²zen² (napŚ. prŢhlednĨch rovn§tek, klasickĨch rovn§tek, pŚ²strojŢ atd.) a pŚ²sluġenstv². 

¶ Software iTero se spoleļnŊ se skenerem iTero pouģ²v§ pro sn²m§n² 3D digit§ln²ch otiskŢ zubŢ, ¼stn² 
mŊkk® tk§nŊ, struktur a skusu zubŢ. Tento software Ś²d² zpracov§n² dat, usnadŔuje integraci dat a 
exportuje zaŚ²zen² pro CAD / CAM vĨrobu zubn²ch vĨpln², ortodontickĨch zaŚ²zen², opŊr a pŚ²sluġenstv². 
KromŊ ¼dajŢ o skenov§n² mohou bĨt pro ¼ļely simulace importov§ny/exportov§ny informace o 
pacientovi a jeho stavu. K dispozici jsou i dalġ² funkce pro ovŊŚen² a servis syst®mu spoleļnŊ s 
n§strojem pro spr§vu objedn§vek. 

1.3 VĨhody 

Syst®my iTero Element 2 a iTero Element Flex pŚin§ġ² vĨznamn® vĨhody oproti st§vaj²c²m metod§m vĨroby 
zubn²ch korunek, vļetnŊ bezpraġn®ho skenov§n², vyġġ² pŚesnosti vĨroby zubn² korunky a okamģit® zpŊtn® 
vazby bŊhem procesu skenov§n². 

Navġtivte naġe webov® str§nky http://www.itero.com, kde se dozv²te, jak mŢģe iTero pomoci vaġemu 
podnik§n², pŚispŊt k vŊtġ² spokojenosti vaġich pacientŢ, zlepġit klinick® vĨsledky a zvĨġit efektivitu ordinace. 

http://www.itero.com/
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1.4 Technick® vybaven² iTero Element 

N²ģe jsou pops§ny n§sleduj²c² modely skenerŢ iTero: 

¶ iTero Element 2 

o Nastaven² poj²zdn®ho stojanu 

o Nastaven² pultov®ho stojanu 

¶ iTero Element Flex 

o Konfigurace notebooku (k dispozici pouze ve vybranĨch zem²ch) 
Minim§ln² syst®mov® poģadavky naleznete na adrese http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex. 

1.4.1 iTero Element 2 

Pohled zepŚedu  

 

A Dotykov§ obrazovka 

B Vyp²naļ 

C LED dioda nap§jen² 

D HŢlka 

E Kol®bka 

F Poj²zdn§ z§kladna 

Obr§zek 1: Ļeln² pohled na iTero Element 2 

http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex
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Pohled zezadu  

 

A Konektor hŢlky 

B Kabel hŢlky 

C S²ŠovĨ kabel obrazovky 

Obr§zek 2: Zadn² pohled na iTero Element 2 

1.4.2 iTero Element Flex 

 

A Dotykov§ 
obrazovka 
notebooku 

B Rozboļovaļ 
iTero Element 
Flex 

C HŢlka a 
kol®bka 

 

Obr§zek 3: iTero ElementFlex 
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1.4.2.1 PŚeprava iTero Element Flex 

Pro zajiġtŊn² maxim§ln² ochrany syst®mu doporuļujeme pŚi jeho pŚepravŊ dodrģovat n²ģe uveden® pokyny: 

1. NasaŅte na hŢlku modrĨ ochrannĨ obal. 

2. PŚi pŚemisŠov§n² syst®mu mezi ordinacemi vloģte vġechny pŚedmŊty do dodan®ho pŚepravn²ho kufŚ²ku. 

  
Obr§zek 4: iTero Element Flex v dod§van®m pŚepravn²m kufŚ²ku 

3. Dbejte na to, aby bylo pouzdro vģdy such®, a komponenty syst®mu tak byly chr§nŊny pŚed vlhkost². 

1.4.3 HŢlka iTero Element 

 

A Jednor§zovĨ n§stavec 

B Touchpad 

C Boļn² tlaļ²tka: Skenov§n², zapnut²/vypnut², aktivace touchpadu 

D VŊtrac² otvory 

E Odn²matelnĨ kabel hŢlky s USB konektorem 

Obr§zek 5: HŢlka iTero Element 
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1.4.3.1 N§stavce hŢlky iTero Element 

Existuj² 2 typy n§stavcŢ hŢlky: 

¶ OchrannĨ n§stavec: Pokud skener nepouģ²v§te, pouģijte k ochranŊ optick®ho povrchu hŢlky modrĨ 
ochrannĨ n§stavec. 

¶ Jednor§zovĨ n§stavec: PŚed skenov§n²m kaģd®ho pacienta na hŢlku nasaŅte jednor§zovĨ n§stavec. 

  

Obr§zek 6: OchrannĨ n§stavec Obr§zek 7: Jednor§zovĨ n§stavec 

1.4.3.1.1 VĨmŊna n§stavcŢ hŢlky mezi jednotlivĨmi pacienty 

N§stavce hŢlky jsou urļeny k pouģit² pouze u jednoho pacienta a je tŚeba je mezi jednotlivĨmi pacienty 
vymŊnit, aby nedoġlo ke kŚ²ģov® kontaminaci. 

VħSTRAHA: Pouģit® n§stavce skeneru likvidujte podle standardn²ch provozn²ch postupŢ nebo 
m²stn²ch pŚedpisŢ pro likvidaci kontaminovan®ho zdravotnick®ho odpadu. 

 

VĨmŊna n§stavce hŢlky: 

1. Lehce zatlaļte na stŚed n§stavce, pomalu jej st§hnŊte z hŢlky a zlikvidujte. 

 
Obr§zek 8: Sejmut² n§stavce hŢlky 
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VAROVĆNĉ: OPTICKħ POVRCH! 

NEDOTħKEJTE se optick®ho povrchu. PŚi kontaktu jej mŢģete poġkodit. V pŚ²padŊ potŚeby ļiġtŊn² 
pouģijte antistatickĨ-hadŚ²k, kterĨ najdete uvnitŚ krabice s n§stavcem. Dalġ² podrobnosti naleznete v 
pokynech uvnitŚ krabice s n§stavcem. 

 
Obr§zek 9: OptickĨ povrch hŢlky 

2. VyļistŊte a dezinfikujte hŢlku dle pokynŢ v ļ§sti 10.2. 

3. JemnŊ nasuŔte novĨ n§stavec na konec hŢlky, dokud nezacvakne na m²sto. 

Pozn§mka: Nebudete-li skener ihned pot® pouģ²vat, nasaŅte na nŊj modrĨ ochrannĨ n§stavec. 

 
Obr§zek 10: OpatrnŊ zasuŔte novĨ n§stavec 

1.5 Software iTero 

Nov® syst®my iTero Element 2 jsou dod§v§ny s jiģ nainstalovanĨm softwarem. Software je nutn® 

nainstalovat na syst®my iTero Element Flex, a to dle popisu v ļ§sti  2.2. 
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Uģivatelsk§ pŚ²ruļka pro iTero Element 2 a iTero Element Flex 

2 Zaļ²n§me 

2.1 Pokyny k sestaven² 

2.1.1 Sestaven² skeneru iTero Element 2 - nastaven² poj²zdn®ho stojanu 

PŚi sestavov§n² skeneru iTero Element 2 postupujte podle n§sleduj²c²ch pokynŢ. 

 

StŚ²davĨ 
proud 

 

Baterie 

 

Kliknut² 

 

StejnosmŊrnĨ 
proud 

 

Tlaļ²tko 
zapnut² 

 

HŢlka 

 

Sestaven² mus² 
prov§dŊt 2 osoby 

 

A Dotykov§ 
obrazovka 

B Vyp²naļ 

C LED dioda 
nap§jen² 

D HŢlka 

E Kol®bka 

F Poj²zdn§ 
z§kladna 

 

1. Zkontrolujte obsah krabic. 

 

2. PŚipojte sloupek k poj²zdn® 

z§kladnŊ. 

 

3. Ut§hnŊte dva imbusov® ġrouby 

pomoc² vŊtġ²ho imbusov®ho kl²ļe. 

 

4. OdejmŊte kryt ze zadn² ļ§sti 

rukojeti. 

 

5. PŚipojte kol®bku skenovac² 

jednotky k pŚedn² ļ§sti stojanu. 














































































































































































































